Region de Murcia Servicio
Murciano
de Salud

Consejeria de Sanidad

INDICE DEL EXPEDIENTE “ADQUISICION DE MONITORES DE DIAGNOSTICO, MONITORES
CLINICOS Y PCS PARA EL PROYECTO CORPORATIVO DE IMAGEN MEDICA EN EL SERVICIO
MURCIANO DE SALUD”.

1.- PROPUESTA DE AUTORIZACION AL CONSEJO DE GOBIERNO.

2.-INFORME SERVICIO JURIDICO.

3.- INFORME PROPUESTA.

4.- PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS.

5.- CERTIFICADO ECONOMICO.

Pagina 1 de 1



Regiﬁ“ e Murcia Servicio

Consejeria de Salud MurClanO
de Salud

AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de Murcia configura en su articulo 21 al Servicio
Murciano de Salud como un ente de Derecho Publico dotado de personalidad juridica y
patrimonio propios, que tiene plena capacidad de obrar, piblica y privada, para el cumplimiento
de sus fines, a cuyos efectos podrd actuar directamente o establecer cuantas férmulas
cooperativas y contractuales sean procedentes en derecho, debiendo ajustar su actividad
contractual a la legislacidon de contratos del Estado, siéndole de aplicacién, la normativa
contractual contenida en el RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El articulo 34 de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la
sostenibilidad de las finanzas publicas, en redaccién dada por Ley 1/2016, de 5 de febrero, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Auténoma de la Regidn de Murcia para 2016, preceptua
que las unidades integrantes del sector publico regional referidas en los pérrafos ¢) y d) del
articulo 1 de la Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Auténoma de la Region de Murcia para el afio 2011 que propongan la realizacién de gastos de
naturaleza contractual que superen la cifra de 60.000 euros, deberdn solicitar la autorizacién del
titular de la Consejerfa de la que dependan o a la que estén adscritas. La peticién de autorizacidn
serd elevada para su otorgamiento por el Consejo de Gobierno si el gasto a autorizar supera la
cantidad de 300.000 euros.

Por la Subdireccidn General de Tecnologias de la Informacién del Servicio Murciano de
Salud, se ha manifestado la necesidad de iniciar la tramitacién del expediente para el
ADQUISICION DE MONITORES DE DIAGNOSTICO, MONITORES CLINICOS Y PCS PARA EL
PROYECTO CORPORATIVO DE IMAGEN MEDICA EN EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD.

Por lo expuesto, y conforme lo establecido en el articulo 34 de la Ley 5/2010, de 27 de
diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas publicas, al Consejo
de Gobierno se eleva para su aprobacidn, la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Autorizar la realizacién del gasto que supone el contrato que a continuacién se indica:
Objeto: ADQUISICION DE MONITORES DE DIAGNOSTICO, MONITORES CLINICOS Y PCS PARA EL
PROYECTO CORPORATIVO DE IMAGEN MEDICA EN EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD.
Presupuesto inicial del contrato: 1.166.924,00, € (21% IVA INCLUIDO)

Plazo de ejecucién: Hasta 31 de diciembre de 2019.

EL CONSEJERO DE SALUD
(Firmado electrénicamente al margen)

Manuel Villegas Garcia
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EXPTE. 230/17
INFORME JURIDICO

ASUNTO: Propuesta de elevacion al Consejo de Gobierno de Acuerdo de autorizacion
al Servicio Murciano de Salud, para la realizacion del gasto previsto en el expediente de
contratacion de: “ADQUISICION DE MONITORES DE DIAGNOSTICO,
MONITORES CLINICOS Y PCS PARA EL PROYECTO CORPORATIVO DE
IMAGEN MEDICA EN EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD”.

Visto el expediente tramitado a instancia del Servicio de Obras y Contratacién
del Servicio Murciano de Salud sobre el asunto de referencia, y de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 12 del Decreto 148/2002, de 27 de diciembre, por el que se
establece la estructura y funciones de los 6rganos de participacion, administracion y

gestion del Servicio Murciano de Salud, se emite el siguiente:
INFORME

PRIMERQO. Es objeto del presente informe la elevacion por la Consejera de Sanidad al
Consejo de Gobierno de la propuesta de autorizacion al Servicio Murciano de Salud
para la realizacion del gasto previsto en el expediente de contratacién de:
“ADQUISICION DE MONITORES DE DIAGNOSTICO, MONITORES CLINICOS
Y PCS PARA EL PROYECTO CORPORATIVO DE IMAGEN MEDICA EN EL
SERVICIO MURCIJANO DE SALUD”, con un plazo de ejecucion hasta el 31 de
diciembre de 2.019, y un presupuesto de licitacion de 1.166.924,00, € (21% IVA
INCLUIDO).

SEGUNDO. La ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para
la sostenibilidad de las finanzas publicas, modificada mediante Ley 1/2011, de 24 de
febrero, establece, en su articulo 34 “Autorizacion para la realizacién de gastos de

entidades del sector publico”, que:

“l. Las unidades integrantes del sector piiblico regional referidas en los

pdrrafos b), ¢) y d) del articulo 1 de la ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos
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Generales de la comunidad auténoma de la region de Murcia para el ejercicio 2011
que se propongan la realizacion de gastos de naturaleza contractual o subvencional
que superen la cifra de 60.000 euros, deberdn solicitar la autorizacién del titular de la
consejeria de la que dependan o a la que estén adscritas, antes de la licitacién o de
publicar la convocatoria, en caso de subvenciones de concurrencia competitiva, o de

acordar su concesion, en caso de subvenciones de concesion directa.

2. La peticidn de autorizacion serd elevada para su otorgamiento por el Consejo

de Gobierno si el gasto a autorizar supera la cantidad de 300.000 euros.

3. No estda sometida a esta exigencia de autorizacion la realizacion de gastos de
la referida naturaleza contractual o subvencional que tengan lugar con posterioridad a
la licitacién o a la publicacion de la convocatoria, en el caso de subvenciones de

concurrencia competitiva, o de que se acuerde la concesion, en el caso de subvenciones

|

ivo archivade por lo Comunidad Autdnoma de Murdia, segdn articulo 27.3.¢) de la Ley 39/2015,

de concesion directa’”.
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TERCERO. E] articulo 1 de la Ley 1/2017, de 9 de enero, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Auténoma de la Region de Murcia para el ejercicio 2017,
incluye, en su letra c), al Servicio Murciano de Salud entre las entidades cuyos
presupuestos integran los Presupuestos Generales de la Comunidad Auténoma de la

Regién de Murcia.

CUARTO. De acuerdo con lo anterior, es necesario solicitar autorizacién del

Consejo de Gobierno para la realizacién de gastos de cuantia superior a 300.000 euros
antes de la licitacion, al ser el Servicio Murciano de Salud una de las entidades de las

previstas en la letra ¢) del articulo 1 de la Ley 1/2017, de 9 de enero, de Presupuestos

Generales de la Comunidad Auténoma de la Region de Murcia para el ejercicio 2017.

En aplicacion del articulo 16.2.c) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de

Organizacién y Régimen Juridico de la Administracién Publica de la Comunidad

Su autenticidod puede ser contrastada accediendo o lo siguiente direccién: hitps://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del codigo seguro de verificacion {(SV)
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Expuesto cuanto antecede, se emite Informe favorable a la Propuesta de
Elevacion al Consejo de Gobierno de Acuerdo de concesion de autorizacion al Servicio
Murciano de Salud, para la realizacion del gasto presupuestado, por importe de
1.166.924,00, €, (21% IVA INCLUIDO), en el expediente de contratacion del
“ADQUISICION DE MONITORES DE DIAGNOSTICO, MONITORES CLINICOS
Y PCS PARA EL PROYECTO CORPORATIVO DE IMAGEN MEDICA EN EL
SERVICIO MURCIANO DE SALUD”, por ser dicho gasto de cuantia superior a
300.000 euros.

La Asesora Juridica

(Fecha y Firma electronica al margen)

CONSEJERIA DE SANIDAD
CONFORME

El Jefe de Servicio Juridico

(Fecha y Firma electrénica al margen)
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INFORME PROPUESTA

ADQUISICION DE MONITORES DE DIAGNOSTICO,
MONITORES CLINICOS Y PCS PARA EL PROYECTO
CORPORATIVO DE IMAGEN MEDICA DEL SERVICIO
MURCIANO DE SALUD

Ref. SGTI 0017/2017
Creacidn Marzo 2017
Autor Subdireccion General de Tecnologfas de la Informacién
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1. ANTECEDENTES

El proyecto Sistema Corporativo de Imagen Médica estd dentro de la estrategia de Historia
Clinica Electronica del SMS. El objetivo principal de este proyecto es consolidar todas las imagenes
médicas que formen parte de la HCE de los pacientes, ya sean generadas por el SMS o por sus
centros concertados.

Incluye:
e Radiologia. Sistemas RIS y PACS.

¢ Modalidades no Radioldgicas: ecografias en sus diferentes aplicaciones clinicas
(obstetricia, cardiologia, neurologia, digestivo, etc.), estudiocs hemodindmicos,
endoscépicos, anatomia patoldgica, etc.

Relacionado con la Radiologia existe una plataforma tecnoldgica que soporta el archivado de la
imagen radioldgica del Servicio Murciano de Salud (SMS), asi como sus sistemas de informacién
asociados, se ha convertido en un elemento clave y critico para el correcto y continuado servicio
de radiodiagndstico que prestan los Hospitales del SMS.

La plataforma tecnoldgica podemos dividirla en 2 dos grandes sistemas:

1. El Sistema de Informaciéon de Radiodiagnéstico (RIS), gestiona todas la tareas
administrativas y clinicas de RX: agendas y pacientes, actividad de modalidades,

240032017 )3:22:41 ]

diagnostico e informes y seguimiento y evaluacion de la actividad interna. Estd integrado
con la Gestién de Pacientes y la Estacidn clinica de Selene, lo que permite desde la
citacion remota desde los centros de salud y consultas externas, hasta la gestién de
peticiones y la remision de los informes. Esto mejora la gestidon de las agendas, evita
desplazamientos innecesarios a los pacientes y reduce el tiempo de disposicidn de los
informes, asi como su consulta por otros facultativos, evitando la repeticién innecesaria
de pruebas a los pacientes.

2. El Sistema de Almacenamiento y Comunicacién de Iméagenes (PACS), permite el
almacenamiento y posterior comunicacién de las imagenes de capturadas mediante
sistemas de Radiodiagndstico. Las imagenes quedan disponibles para su utilizacién en
diagnostico o para simple consulta.

El sistema PACS, complementa al sistema RIS cerrando el proceso de peticion de pruebas,

diagnéstico y consulta de imégenes e informes lo que ha repercutido en varias mejoras en el
proceso, siendo las principales las facilidades y mejoras en el proceso de diagnéstico mediante la
utilizacién de herramientas de tratamiento y postproceso de imagen, la eliminacién de la
impresion de los estudios con el consiguiente ahorro de placas, la posibilidad de consulta por los
solicitantes de la pruebas por medios telematicos y también la repeticién innecesaria de pruebas
a los pacientes. Por Ultimo la implantacién del sistema PACS ha permitido la realizacién de
diagnéstico a distancia ya que la imdgenes pueden ser revisadas desde una ubicacién diferente a

donde fueron capturadas, evitando el desplazamiento del paciente y permitiendo el apoyo entre
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hospitales para la realizacion de diagnéstico reduciendo asi la necesidad de especialista de
guardia.

Los profesionales de Radiologia disponen de un equipamiento denominado “estaciones de
trabajo”. Las estaciones de trabajo de RIS/PACS estdn compuestas por una estacién, un monitor
médico para RIS o 3D y un monitor de diagnéstico (dependiendo del tipo de prueba a realizar
puede ser necesario uno o dos monitores pudiendo ser de color o de blanco y negro (b/n)).

Para la utilizacion de estos sistemas por parte de los profesionales de Radiologia es necesario que
los monitores de diagndstico estén en perfectas condiciones de uso.

Estos monitores de diagndstico se caracterizan por la particularidad de tener una Juminosidad
alta, minimo 450 cd/m2, con el fin de poder reproducir al menos 1.024 escalas de grises, minima
recomendacion del protocolo DICOM. Esta luminosidad proviene del backlight, conjunto de
lamparas que proporcionan dicha luz. Dichas lamparas pierden luminosidad con el tiempo de uso,
llegando este deterioro a provocar que el umbral de luminosidad de las mismas este por debajo
de lo predeterminado por DICOM, con lo que el monitor no seria valido para realizar su funcién de
diagndstico. La durabilidad de dicho backlight viene determinada por el fabricante del panel LCD y
depende del producto instalado, no siendo siempre el mismo.

Tras la ultima revisién realizada, se detecté que la mayoria de los monitores diagndsticos de
radiologia son antiguos, disponen de muchas horas de uso, estan fuera de garantia, comienzan a
presentar un alto desgaste y una tasa de incidencias cada vez mas preocupante.

I
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Ademds es necesaria la adquisicién de nuevas estaciones de trabajo para cubrir el aumento de
profesionales de Radiologia en el Servicio Murciano de Salud. El estadndar establecido para la
dotacion de estaciones de trabajo es de 1 por cada profesional de staff y 1 por cada Residente de
32 afio o superior (en el caso de que el Servicio esté acreditado para la docencia).
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2. OBJETO Y ALCANCE

El objeto del presente concurso es:

1. Adquisicidon de 218 monitores diagndsticos y 109 tarjetas graficas diagndsticas para la
renovacién de los monitores diagnosticos actuales. En la siguiente tabla se muestra el
detalle del equipamiento:

N2 | Descripcién

24 | Monitor diagndstico de 5 Mpx B/N
114 | Monitor diagndstico de 3 Mpx color
80 | Monitor diagnoéstico de 2 Mpx color
109 | Tarjeta grafica diagndstica

2. Adquisicion de 6 estaciones de trabajo de 3 Mpx. En la siguiente tabla se muestra el
detalle del equipamiento:

=3 N2 | Descripcién

z 12 | Monitor diagnéstico de 3 Mpx color
6 | Monitor clinico 19" de color

6 | PCde altas prestaciones

3. Adquisiciéon de 4 estaciones de trabajo de 2 Mpx. En la siguiente tabla se muestra el

N2 | Descripcidn

Monitor diagndstico de 2 Mpx color
Monitor clinico 19" color

PC de altas prestaciones

3 detalle del equipamiento:
g
g

=N R o]

4. Planificacién de la entrega del material. La primera tarea a realizar por la empresa
adjudicataria sera realizar una auditorfa de todos los monitores diagndsticos actuales del
Servicio Murciano de Salud. La auditoria servird para establecer un plan de entrega del
material (que se realizard en tres entregas) y asegurar que el modelo de tarjeta grafica

diagnostica elegida en la oferta es compatible con el pc de altas prestaciones donde ira
ubicado.

5. Servicio de soporte del equipamiento durante la vigencia del contrato que complete Ia
garantia de dicho equipamiento. El objetivo principal del servicio de soporte es asegurar

la disponibilidad del equipamiento, por ello se deberd asegurar la respuesta urgente a

3 _. I_EI Firmante

incidencias inesperadas y malos funcionamientos del material objeto de este contrato en
horario laboral de lunes a viernes. Serd responsabilidad de la empresa adjudicataria

Pdgina 4 de 6 C/ Central, 7-48 Planta
30100 Espinardo-Murcia
Telf. 968288318



]

24/03/2017 13:22:47 |

o
<
=
=
g
g
<
2
2
5
ES
g
S
=
=
2
@
3
=
]
E
s
K
3
2
z
®
2
=
g
2
4
2
g
5
ES
2
g
5
=
=
2
2
=
<
2
s
=
2
=
2
S
k=g
=
=
<
<
2
S
=
5
2
=
2
£
2
=
s
5
@
3
2
El
2
=
s
=
=
s
5
2
=
=

5
=
S
£
&
=
5
=
w
3
o
£
H
=
2
£
2
=
5
=
=
H
&
s
S
=
H
2
a
-3
E
=
=
5
=
=
B
E
£
=
E
2
&
2
K
=
=
H
E
g
s
<
=
s
w
2
@
=
E
E
=
=
by
5
E
=
=
5
©
g
S
3
=

Firmante

T

Region de Murcia Subdireccion General

. Servic
Consejerfa de Sanidady de Tecnologia.sj ﬁ,’{'&';ciano
politica Social de la Informacién de Salud

enviar e instalar el nuevo material en sus ubicaciones finales. La duracidén de estos
servicios de soporte esta comprendida desde la fecha de formalizacidn del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2019.

3. VALORACION ECONOMICA

A continuacion se indican los precios estimados de los equipos incluidos en este contrato, basado
en una estimacién de precios de mercado:

Ne Descripcion Precio unitario Precio
24 Monitor diagnostico de 5 Mpx B/N 7.250 174.000
126 Monitor diagndstico de 3 Mpx color 4.500 567.000
88 Monitor diagndstico de 2 Mpx color 2.300 202.400
10 Monitor clinico 19" color 550 5.500
10 PC de altas prestaciones 1.550 15.500
Total (IVA no incluido) 964.400

Se trata en su totalidad de una inversidn.

Desglose por anualidades

Primer ano
Tipo Descripcidn N2 | Precio unitario Precio
Nuevas estaciones Monitor Diag. 3 Mpx 12 4.500 54.000
Monitor Diag. 2 Mpx 8 2.300 18.400
Monitor clinico 19" Color | 10 550 5.500
Pc altas prestaciones 10 1.550 15.500
Monitores diagndsticos | Monitor Diag. 5 Mpx 4 7.250 29.000
Monitor Diag. 3 Mpx 22 4.500 99.000
Monitor Diag. 2 Mpx 16 2.300 36.800
Total 258.200
Segundo afio
Monitores diagndsticos | Monitor Diag. 5 Mpx S 7.250 65.250
Monitor Diag. 3 Mpx 45 4,500 202.500
Monitor Diag. 2 Mpx 32 2.300 73.600
Total 341.350
Tercer afio
Monitores diagndsticos | Monitor Diag. 5 Mpx 11 7.250 79.750
Monitor Diag. 3 Mpx 47 4.500 211.500
Monitor Diag. 2 Mpx 32 2.300 73.600
Total 364.850
Total (IVA no incluido) 964.400
Pagina 5de 6 C/ Central, 7-42 Planta

30100 Espinardo-Murcia
Telf. 968288318



Subdireccion General

Regidn de Murcia , o
de Tecnologias ervicio

Consejeria de Sanidad y > Murciano
Politica Social de la Informacién de Salud

4. PROPUESTA

Se propone la adquisicion de los equipos y servicios de soporte descritos en el apartado “Objeto y
Alcance” mediante el procedimiento correspondiente por un valor de 964.400°00€, IVA no
incluido.

La duracidn del contrato sera desde su formalizacién hasta 31 de Diciembre de 2019 y no sera

prorrogable.

El Subdirector General de Tecnologia de la Informacion

(Fecha y firma electronica en el lateral)

24/03/281713:22:47 |
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

ADQUISICION DE MONITORES DE DIAGNOSTICO,
MONITORES CLINICOS Y PCS PARA EL PROYECTO
CORPORATIVO DE IMAGEN MEDICA DEL SERVICIO
MURCIANO DE SALUD

Ref. SGTI 0017/2017
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1. INTRODUCCION

El proyecto Sistema Corporativo de Imagen Médica estd dentro de la estrategia de Historia
Clinica Electronica del SMS. El objetivo principal de este proyecto es consolidar todas las
imagenes médicas que formen parte de la HCE de los pacientes, ya sean generadas por el SMS o
por sus centros concertados.

Incluye:
¢ Radiologfa. Sistemas RIS y PACS.

* Modalidades no Radiolégicas: ecografias en sus diferentes aplicaciones clinicas
(obstetricia, cardiologia, neurologia, digestivo, etc.), estudios hemodinamicos,
endoscdpicos, anatomia patoldgica, etc,

Relacionado con la Radiologia existe una plataforma tecnoldgica que soporta el archivado de la
imagen radiolégica del Servicio Murciano de Salud (SMS), asi como sus sistemas de informacién
asociados, se ha convertido en un elemento clave y critico para el correcto y continuado servicio
de radiodiagnéstico que prestan los Hospitales del SMS.

La plataforma tecnoldgica podemos dividirla en 2 dos grandes sistemas:

icote 27.3.¢) de fo Ley 39/2015

2700372017 11:44:43 ]

1. El Sistema de Informacién de Radiodiagndstico (RIS), gestiona todas las tareas
administrativas y clinicas de RX: agendas y pacientes, actividad de modalidades,
diagndstico e informes y seguimiento y evaluacién de la actividad interna. Estd integrado
con la Gestion de Pacientes y la Estacidn clinica de Selene, lo que permite desde la
citacion remota desde los centros de salud y consultas externas, hasta la gestién de
peticiones y la remisién de los informes. Esto mejora la gestién de las agendas, evita
desplazamientos innecesarios a los pacientes y reduce el tiempo de disposicion de los
informes, asi como su consulta por otros facultativos, evitando la repeticién innecesaria
de pruebas a los pacientes.

+/sede.carm.es/verificardecumentos e introduciendo del cédigo seguro de verificacion ((S'

ivo archivedo por Ju Comunidad Autdnoma de Murde,

2. El Sistema de Almacenamiento y Comunicacién de Imdgenes (PACS), permite el
almacenamiento y posterior comunicacién de las imagenes de capturadas mediante
sistemas de Radiodiagndstico. Las imdagenes quedan disponibles para su utilizacion en
diagnostico o para simple consulta.

El sistema PACS, complementa al sistema RIS cerrando el proceso de peticién de pruebas,
diagnéstico y consulta de imagenes e informes lo que ha repercutido en varias mejoras en el
proceso, siendo las principales las facilidades y mejoras en el proceso de diagnéstico mediante la
utilizacién de herramientas de tratamiento y postproceso de imagen, la eliminacién de la

ia auténtica imprimible de un documento efecirénico adminis

impresién de los estudios con el consiguiente ahorro de placas, la posibilidad de consulta por los
solicitantes de la pruebas por medios telematicos y también la repeticién innecesaria de pruebas

Firmante
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a los pacientes. Por dltimo la implantacién del sistema PACS ha permitido la realizacién de
diagndstico a distancia ya que la imdgenes pueden ser revisadas desde una ubicacién diferente a
donde fueron capturadas, evitando el desplazamiento del paciente y permitiendo el apoyo entre
hospitales para la realizacién de diagnéstico reduciendo asi la necesidad de especialista de
guardia.

Los profesionales de Radiologia disponen de un equipamiento denominado “estaciones de
trabajo”. Las estaciones de trabajo de RIS/PACS estdn compuestas por una estacidn, un monitor
médico para RIS o 3D y un monitor de diagndstico (dependiendo del tipo de prueba a realizar
puede ser necesario uno o dos monitores pudiendo ser de color o de blanco y negro (b/n)).

Para la utilizacién de estos sistemas por parte de los profesionales de Radiologia es necesario que
los monitores de diagndstico estén en perfectas condiciones de uso.

Estos monitores de diagndstico se caracterizan por la particularidad de tener una luminosidad
alta, minimo 450 cd/m2, con el fin de poder reproducir al menos 1.024 escalas de grises, minima
recomendacion del protocolo DICOM. Esta luminosidad proviene del backlight, conjunto de
lamparas que proporcionan dicha luz. Dichas l[dmparas pierden luminosidad con el tiempo de uso,
llegando este deterioro a provocar que el umbral de luminosidad de las mismas este por debajo
de o predeterminado por DICOM, con lo gue el monitor no serfa vélido para realizar su funcién
de diagndstico. La durabilidad de dicho backlight viene determinada por el fabricante del panel
LCD y depende del producto instalado, no siendo siempre el mismo.

Tras la dltima revisién realizada, se detectd que la mayoria de los monitores diagndsticos de
radiologia son antiguos, disponen de muchas horas de uso, estan fuera de garantia, comienzan a
presentar un alto desgaste y una tasa de incidencias cada vez mas preocupante.

Ademas es necesaria la adquisicién de nuevas estaciones de trabajo para cubrir el aumento de
profesionales de Radiologia en el Servicio Murciano de Salud. El estandar establecido para la
dotacién de estaciones de trabajo es de 1 por cada profesional de staff y 1 por cada Residente de
32 aflo o superior {en el caso de que el Servicio esté acreditado para la docencia).

C/ Central 7, 42 Planta
30100 Espinardo — Murcia
TIf. 968288318
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2. OBJETOY ALCANCE

El objeto del presente concurso es:

1. Adquisicién de 218 monitores diagnésticos y 109 tarjetas graficas diagnédsticas para |a
renovacion de los monitores diagndsticos actuales. En la siguiente tabla se muestra el
detalle del equipamiento:

N2 | Descripcion

24 | Monitor diagnoéstico de 5 Mpx B/N
114 | Monitor diagndstico de 3 Mpx color
80 | Monitor diagnostico de 2 Mpx color
109 | Tarjeta grafica diagndstica

2. Adquisicion de 6 estaciones de trabajo de 3 Mpx. En la siguiente tabla se muestra el
detalle del equipamiento:

N2 | Descripcion

12 | Monitor diagndstico de 3 Mpx color
6 | Monitor clinico 19" color

6 | PCde altas prestaciones

{

27/03/2017 11:44:43

3. Adquisicién de 4 estaciones de trabajo de 2 Mpx. En |a siguiente tabla se muestra el
detalle del equipamiento:

N¢ | Descripcidn

Monitor diagndstico de 2 Mpx color
Monitor clinico 19" color

PC de altas prestaciones

E= S o)

4. Planificacién de la entrega del material. La primera tarea a realizar por la empresa
adjudicataria sera realizar una auditoria de todos los monitores diagndsticos actuales del
Servicio Murciano de Salud. La auditoria servird para establecer un plan de entrega del
material (que se realizard en tres entregas) y asegurar que el modelo de tarjeta gréafica
diagnostica elegida en la oferta es compatible con el pc de altas prestaciones donde ir3
ubicado.

5. Servicio de soporte del equipamiento durante la vigencia del contrato que complete la
garantia de dicho equipamiento. El objetivo principal del servicio de soporte es asegurar
la disponibilidad del equipamiento, por ello se deberd asegurar la respuesta urgente a
incidencias inesperadas y malos funcionamientos del material objeto de este contrato en
horario laboral de lunes a viernes. Serd responsabilidad de la empresa adjudicataria

enviar e instalar el nuevo material en sus ubicaciones finales.

C/ Central 7, 42 Planta
30100 Espinardo — Murcia
TIf. 968288318
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3. PLANIFICACION DE LA ENTREGA DEL MATERIAL

La primera tarea a realizar por la empresa adjudicataria serd realizar una auditorfa de todos los
monitores diagnosticos actuales del Servicio Murciano de Salud.

En dicha auditoria se recogeran valores como la marca, el modelo, nimero de serie, la ubicacidn,
horas de uso, luminosidad méxima, estado fisico del panel y del monitor, nimero de serie del pc
de altas prestaciones asociado, etc. En la auditoria se comprobara que el modelo elegido de
tarjeta grafica diagndstica en la oferta es compatible con el pc de altas prestaciones donde ird
ubicado. En el caso que no fuese compatible la empresa adjudicataria correrd con los gastos
necesarios para adquirir una tarjeta grafica compatible.

Una vez realizada la auditorfa se generara un plan de entrega del material que serd validado por
el responsable asignado por el Servicio Murciano de Salud. En el plan de entrega se les dard
prioridad de reemplazo a los monitores diagnésticos que estén en peores condiciones, para
reemplazarlos en las primeras entregas.

La entrega de material se dividira en 3 entregas de la siguiente manera;

- 12 entrega. Inicialmente se entregaran las nuevas estaciones completas y entre el 10% al
20% de los monitores diagnosticos (y tarjetas graficas).

- 22 entrega. En enero de 2018 se entregaran monitores diagndsticos (y tarjetas gréficas)
hasta completar el 60% del total de monitores diagndsticos.

- 32 entrega. En enero de 2019 se entregaran monitores diagnosticos (y tarjetas gréficas)
hasta completar el 100%.

La empresa adjudicataria suministrarad e instalara el equipamiento en la ubicacién definitiva en
tos servicios de Radiologia. En la instalacion también participard técnicos del soporte de Imagen
Médica si fuese necesario. Una vez instalado el equipamiento se realizara una calibracién de los
monitores diagndsticos.

La empresa adjudicataria se encargard de recoger y enviar el material retirado, a fa ubicacidn que
indique el responsable asignado por el Servicio Murciano de Salud.

Los licitadores contemplaran en su oferta una calibracidn insitu semestral para cada monitor en
el periodo que dure este contrato, es decir, se desplazara un técnico de la empresa adjudicataria
quien realizard la calibracion en el puesto cliente y ademas realizara una auditoria del monitor
diagndstico (con los mismos valores que se han comentado anteriormente en este punto).

El adjudicatario presentard en su oferta la metodologia utilizada para la calibracién de los
maonitores de diagndstico.

La facturacién se realizara de la siguiente manera:
- Para las nuevas estaciones completas, se podra facturar cuando estén instaladas en su

ubicacion definitiva en los servicios de Radiologia o bien estén entregadas en el almacén

C/ Central 7, 42 Planta
30100 Espinardo — Murcia
TIf. 968288318
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central del SMS segin el criterio del responsable del SMS. En el plan de entrega se
indicara la ubicacidn definitiva de las nuevas estaciones.

- Para los monitores diagnésticos se realizard una facturacién trimestral de aquellas
unidades que estén instaladas en su ubicacién definitiva en los servicios de Radiologia en
ese momento.

Por Ultimo, se establece un plazo maximo de:

- 15 dias para el desarrollo de un plan de entrega de material desde la firma del contrato.
- 2 meses desde la firma del contrato para la primera entrega.

- 31 deenerode 2018 para la segunda entrega.

- 31 deenerode 2019 para la tercera entrega.

4. REQUISITOS TECNICOS

Los requisitos técnicos exigidos en este apartado deberén ser considerados minimos y, por tanto,
de indispensable cumplimiento por parte de los licitadores. A los efectos de aceptacién de las

ofertas, se efectuard una comprobacién exhaustiva del cumplimiento de todos y cada uno de

aLey 3972015

seguro de verificacisn {(S

ellos. Los licitadores podran ampliar y mejorar en sus ofertas los requisitos técnicos recogidos en

este apartado.

27/03/2617 11:44:43 ]

A continuacion se enumera las caracteristicas minimas del equipamiento:
- Monitor diagndstico de 5 Mpx B/N

Este monitor estara destinado a la visualizacion de imdgenes de radiologia en escala de grises

y deberd tener una precisidon diagndstica. Por cada estacion de RIS/PACS existirdn 2

monitores diagndsticos emparejados y una tarjeta gréfica.

archivado por lo Comunidad Auténoma de Murda
ede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo de

Caracteristicas:

¢ Diagonal minima: 20”.

e Resolucion minima: 2560 x 2048,

* Relacion de contraste (tipico) minimo: 1000 : 1.
e Luminancia méaxima (tipico) minimo: 700 cd/m?.

e Orientacion horizontal y vertical,

Esta es una copin auténtica imprimible de un documento elec
i.E Su autenticidad puede ser contrastada occediendo ¢ ta siguiente direccidl
i

e Escala de grises: 1.024 niveles de gris.

C/ Central 7, 42 Planta
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e Conexidon: DVI-D/DisplayPort.
* Garantfa minima proporcionada por el fabricante: 3 afios.
- Monitor diagnéstico de 3 Mpx color

Este monitor estara destinado a la visualizacidén de imagenes de radiologia en escala de grises
y en color, debera tener una precision diagnostica. Por cada estacién de RIS/PACS existiran 2

monitores diagndsticos emparejados.

La mayoria de los monitores a sustituir son en blanco y negro y en el presente contrato se
requiere que sean sustituidos por unos de color. Los monitores diagndsticos proporcionados
deberan ser compatibles con aguellas pruebas diagnésticas que explicitamente necesitan de
escalas de grises. Es decir, cuando se sustituya un monitor diagnéstico actual de blanco y
negro ubicado en el SMS por un monitor diagndstico de color proporcionado por el
adjudicatario, el profesional de Radiologia no puede verse penalizado en las prestaciones del

monitor y que le imposibiliten el correcto diagndstico de las pruebas médicas que realiza.
Caracteristicas:

¢ Diagonal minima: 20",

¢ Resolucidon minima: 2048 x 1536.
e Relacidn de contraste (tipico) minimo: 1000 : 1.
e Luminancia méaxima (tipico) miimo: 700 cd/m*.

¢ Orientacidn horizontal y vertical.

e Compatibilidad de color minima: 10 bits.
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e Conexién: DVI-D/DisplayPort,

e Garantia minima proporcionada por el fabricante: 3 afios.

- Monitor diagnéstico de 2 Mpx color

Este monitor estard destinado a la visualizacidn de imagenes de radiologia en escala de grises

y en color, debera tener una precisién diagnéstica. Por cada estacién de RIS/PACS existiran 2
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monitores emparejados.
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La mayoria de los monitores a sustituir son en blanco y negro y en el presente contrato se
requiere que sean sustituidos por unos de color. Los monitores diagndsticos proporcionados
deberdn ser compatibles con aquellas pruebas diagnésticas que explicitamente necesitan de
escalas de grises. Es decir, cuando se sustituya un monitor diagndstico actual de blanco y
negro ubicado en el SMS por un monitor diagndstico de color proporcionado por el
adjudicatario, el profesional de Radiologia no puede verse penalizado en las prestaciones del

monitor y que le imposibiliten el correcto diagndstico de las pruebas médicas.

Caracteristicas:
¢ Diagonal minima: 20",
e Resolucion minima: 1600 x 1200.
e Relacion de contraste (tipico) minimo: 1000 : 1.

e Luminancia maxima (tipico) mimimo: 700 cd/m?.

¢ Orientacion horizontal y vertical.

27/03/2017 11:44:43]

e Compatibilidad de color minima: 10 bits.

e Conexion: DVI-D/DisplayPort

e Garantia minima proporcionada por el fabricante: 3 afios.

- Monitor clinico de 19” color

:f{sede.carm.es/verificardocumentos e intraduciendo def codige segure de veri

Este monitor estard destinado a visualizar datos e imdgenes médicas (por ejemplo RIS y 3D),

siendo una pantalla multiuso compatible con DICOM y certificado para uso médico.

Caracteristicas:

un dacumento electréni

e Diagonal minima: 19",

e Resolucion minima: 1280 x 1024,

e Orientacién horizontal y vertical.
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e Compatibilidad de color minima: 16,8 millones.
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e Garantia minima proporcionada por el fabricante: 2 afios.

- Pc de altas prestaciones

Los PCs de altas prestaciones deben tener las suficientes prestaciones técnicas para que los
profesionales de Radiologia puedan trabajar de manera cdmoda con las herramientas

software destinadas al proyecto de Imagen Médica.

Caracteristicas:
e (CPU: Xeon E5-1620v4 (3.50GHz, 10MB, 4 cores ) o superior,
e  Memoria: 16GB DDR4-2400 o superior.

s Tarjeta grédfica (monitor clinico): NVIDIA Quadro K620 2GB o superior o

equivalente.

e Tarjeta grafica {(monitores diagnosticos): NVIDIA Quadro K620 2GB o superior o

equivalente.

iculo 27.3.¢) de lo Ley 39/2015.
0 seguro de verificacion {C
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* Almacenamiento: HDD de 1TB o SSD de 256GB o superior.

* Grabadora DVD SATA o superior,
e Tarjeta de red de 1Gb o superior.
e Sistema operativo: Windows 7 pro (64 bits).

e Teclado (espafiol).

ivo archivado por la Comunidod Auténema de Murda,
sede.carm.esfverificardocumentos e infroduciendo

® Raton dptico.

e Software grabador de DVD: Power DVD 12 o equivalente.

e Garantia minima proporcionada por el fabricante: 2 afios.

El adjudicatario presentard en su oferta el catdlogo de producto proporcionado por el fabricante

del equipamiento objeto de este contrato, incluyendo las especificaciones técnicas detalladas.

Ademads se indicard los afios de garantia proporcionada por el fabricante y las condiciones de |a

garantia.

i R
@; Esta es uno copia auténtica imprimible de un documento
L iE Su autenticidad puede ser contrastade accediendo o fu siguie
f
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Los servicios técnicos correspondientes al material ofertado deben estar ubicados en la

Comunidad Europea. Se indicara en la oferta la ubicacién del servicio técnico de referencia.

Se valorard que licitador incluya en su oferta monitores diagndsticos panorédmicos (que
virtualmente puedan incluir una pareja de monitores diagnésticos), por ejemplo, un monitor
diagnédstico de 4 Mpx que puede funcionar como 2 monitores de 2 Mpx o uno panorémico de 4
Mpx. En este caso, al sustituir una pareja de monitores diagndsticos ubicados actualmente en el
SMS, si se sustituye por un monitor diagnodstico panordmico proporcionado por el adjudicatario,
el profesional de Radiologia no puede verse penalizado en las prestaciones del monitor y que le

imposibiliten el correcto diagndstico de una prueba médica.

5. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE SOPORTE

Soporte preventivo

27/03/2017 11:44.43 |

Se deberan realizar tareas periddicas de comprobacion del correcto funcionamiento de los
distintos productos, pudiendo derivar alguna de estas comprobaciones en la deteccidn y gestién
de una incidencia acontecida o prevista.

Asimismo se debera monitorizar el comportamiento de aquellos componentes de los productos,
o que afecten a los productos, que determine el SMS.

El adjudicatario presentard en su oferta un plan preventivo describiendo los mecanismos de
monitorizacién.

[sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del chdige seguro de veri

utivo archivade por lo Comunided Auténoma de Murcia, segdn orticulo 27.3.¢} de la Ley 39/27'¢

Soporte operativo

El adjudicatario recibird notificacién de incidencias detectadas desde los Servicios de Radiologia
de los centros del Servicio Murciano de Salud comentados anteriormente o por los canales que se

determine. Deberd gestionar estas incidencias segln se especifica mas adelante en este pliego, y
realizar el seguimiento hasta el cierre de las mismas.

El adjudicatario presentard en su oferta el mecanismo de atencién a incidencias.

Esta es vna copia auténtica imprimible de ur documento electrénico admil
Su auteaticided puede ser contrastada owcediende o o siguiente direccidn
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Gestion de incidencias

Cuando una incidencia sea reportada al adjudicatario o ésta sea detectada al realizar una tarea de
soporte preventivo el adjudicatario procedera del siguiente modo:

* Estudio de la incidencia y determinacién de su naturaleza.

* Sisetrata de unaincidencia inherente al producto, deberd documentarla, informar al jefe de
proyecto del SMS y remitir los datos recogidos sobre la incidencia al proveedor del producto
si asi se determina. Deberd, asimismo, realizar el seguimiento de la resolucidn de la misma e
informar sobre ello al Servicio de Radiologia correspondiente, al jefe de proyecto, o a quien él
indique.

* Sise trata de una incidencia relacionada con el entorno del producto (red de comunicaciones,
red eléctrica, hardware...) deberd seguir los protocolos que le hayan sido establecidos para
informar de la misma a terceros. Al igual que en el caso anterior, deberd realizar el
seguimiento de la resolucion de la misma e informar sobre ello al jefe de proyecto o a quien
él determine.

e Sise trata de una incidencia propia de soporte, se realizard la accidn correctiva adecuada. Si

[

Esta es ynu copie auténtica imprimible de un documento elecirdnice administrativo archivade por lo Comunidad Auténome de Murdu, segin orticalo 27.3.¢) de la Ley 39/20'F

L IE Su autenticidad puede ser confrastada accediendo a lo siguiente direcidn: https://sede.carm.es/verificardotumentos e introduciendo del radige seguro de verificacion {(SV
AT

la incidencia impide o paraliza el funcionamiento normal del Servicio de Radiologfa donde van
destinados los monitores, ésta se considera critica; incidencia grave es aquella que dificulta o
merma notablemente el funcionamiento del Servicio de Radiclogia; y, por dltimo, se
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consideran incidencias menores a todas las demas. El adjudicatario deberd presentar en su
oferta un acuerdo de nivel de servicio (ANS) para responder a esta tipologfa de incidencias. El
tiempo maximo para la resolucidn de incidencias criticas es de cuatro horas a partir de la
notificacion de la incidencia al adjudicatario. El tiempo méaximo para las graves es de ocho
horas.

El servicio de soporte deberd estar disponible como minimo de lunes a viernes en horario laboral
(8 horas diarias).

El reporte y seguimiento de incidencias se realizard con los sistemas que establezca el SMS,
independientemente de los que el adjudicatario use de forma interna.

Proactividad

Se requiere que el adjudicatario destine una parte de sus recursos a actuaciones preventivas vy
que muestre dinamismo y anticipacién en la resolucién de los problemas y en la mejora de las
prestaciones. Esta proactividad implicard, entre otras cosas:

* Realizar recomendaciones formales de modificaciones del producto o del proceso para

mejorar los resultados.
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¢ Identificacion de fallos repetitivos que implican un replanteamiento mas general que la
simple resolucion del fallo puntual. Asimismo se deben efectuar recomendaciones sobre este

replanteamiento.

® Realizar sesiones de revision del soporte con el Servicio de Radiologia de cada centro, con el
fin de identificar los fallos o carencias detectados por los usuarios. El fin es mejorar, aparte
del producto y los procesos, los mecanismos de gestidn de incidencias y la percepcién por

parte del usuario.

6. PLANIFICACION, DIRECCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS
TRABAJOS

El Servicio Murciano de Salud designard un Director Técnico cuyas funciones, con relacién a la
prestacion de los servicios objeto del presente contrato, seran las siguientes:

1. Velar por el cumplimiento de los servicios exigidos y ofrecidos.

1
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2. Realizar las certificaciones de servicios prestados.
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3. Con caracter previo a la certificacion parcial y a fin de su inclusidon en la misma, el Director

Técnico detallara los siguientes aspectos:

e Altas y bajas producidas durante el periodo a certificar y su repercusién econdmica
en funcién de lo establecido en este Pliego y en el contenido de la oferta
adjudicataria.

* Penalizaciones que fueran de aplicacién en el periodo.

4, Otras actuaciones:

e Informar al adjudicatario de cualquier deficiencia que observe en algiin componente

l6gico, facilitando a la vez toda la informacién disponible sobre la incidencia.

e Adoptar las medidas que fueren precisas, dentro de lo posible, con el fin de facilitar la

determinacion de los fallos y sus causas.

¢ Adoptar las medidas que fuesen precisas para la utilizacién del hardware de acuerdo

con las normas de uso del fabricante.

Esta es una copia auiéntica imprimible de un documento electrénico admi
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7. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasidn del cumplimiento del contrato,
especialmente los de cardcter personal, que no podrd copiar o utilizar con fin distinto al que
figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservacion.

El adjudicatario quedard obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgénica 15/1999 de
13 de diciembre de Proteccion de Datos de Cardcter Personal y especialmente en lo indicado en
su articulo numero 12

8. TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

Durante la ejecucidn de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a
facilitar en todo momento a las personas designadas por el Director Técnico a tales efectos, la
informacién y documentacidn que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las
circunstancias en que se desarrollan los trabajos, asi como de los eventuales problemas que
puedan plantearse y de las tecnologias, métodos, herramientas y otros recursos utilizados para
resolverlos.

El Jefe de Servicio de Aplicaciones Informaticas
D. José Manuel Alcaraz Mufioz

(Fecha y firma electrdnica en el lateral)
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Documento electrénico del Servicio Murciano de Salud, segun Ley 11/2007, firmado a 31/03/2017 12:26, por:
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Codigo Seguro de Verificacion (CSV)

Regién de Murcia

Consejeria de Sanidad

A los efectos de la tramitacion del expediente denominado ADQUISICION DE
MONITORES DE DIAGNOSTICO, MONITORES CLINICOS Y PCS PARA EL PROYECTO
CORPORATIVO DE IMAGEN MEDICA DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD y dado
que el Servicio Murciano de Salud no tiene establecido un sistema de contabilidad
presupuestaria que permita la anotacidn contable de las fases de ejecucidn del
procedimiento de gasto con la denominacidon y efectos que estan regulados en el
ambito de dicha contabilidad, conforme al art.48 del RD 1/1999, de 2 de diciembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Regién de
Murcia, D, jefe de Servicio de Contabilidad de Ingresos y
Gastos de urganos Lentrales del servicio Murciano de Salud

CERTIFICA

Que los gastos de ejecucién del contrato de referencia, por un importe de
1.166.924,00, seran contabilizados, una vez formalizado el mismo, en la rlbrica

Material Cuenta Financiera
18018144 21300000
18017858 21700000

de conformidad con el Plan Contable del Servicio Murciano de Salud, plasmandose
en las correspondientes Cuentas Anuales del mismo.
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